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Aldehyde 2021 Probe 1

Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

Acetaldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score Propionaldehyd Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³

13 0,367 0,32 0,164 0,29 0,514 -0,34

21 0,335 -0,58 0,167 0,48 0,531 -0,02

25 0,385 0,83 0,159 -0,01 0,583 0,96

29 0,361 0,15 0,160 0,04 0,563 0,59

37 0,340 -0,44 0,140 -1,21 0,510 -0,41

42 0,389 0,94 0,165 0,36 0,583 0,96

45 0,412 1,59 0,185 1,59 0,688 2,93 E

46 0,290 -1,85 0,130 -1,84 0,440 -1,73

48 0,161 0,11

50 0,282 -2,07 E 0,163 0,23 0,494 -0,71

51 0,350 -0,16 0,150 -0,58 0,560 0,53

52 0,398 1,19 0,182 1,42 0,520 -0,22

53 0,367 0,32 0,161 0,11 0,526 -0,11

56 0,350 -0,16 0,150 -0,58 0,500 -0,60

58 0,370 0,40 0,164 0,29 0,520 -0,22

62 0,330 -0,72 0,143 -1,02 0,459 -1,37

67 0,330 -0,72 0,136 -1,46 0,480 -0,97

68 0,320 -1,00 0,130 -1,84 0,410 -2,29 E

69 0,329 -0,74 0,183 1,47 0,574 0,79

83 0,285 -1,99 0,149 -0,65 0,497 -0,65

94 0,358 0,07 0,156 -0,21 0,534 0,04

98 0,361 0,15 0,156 -0,21 0,491 -0,77

108 0,308 -1,34 0,160 0,04 0,514 -0,34

141 0,373 0,49 0,160 0,04 0,561 0,55

165 0,364 0,23 0,158 -0,08 0,498 -0,64

167 0,371 0,42 0,155 -0,24 0,551 0,36

182 0,354 -0,05 0,161 0,11 0,511 -0,39

184 0,337 -0,52 0,159 -0,02 0,538 0,12

186 0,337 -0,52 0,155 -0,27 0,433 -1,86
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Aldehyde 2021 Probe 1

Acetaldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score Propionaldehyd Z-Score

190 0,355 -0,02 0,162 0,17 0,536 0,08

192 0,361 0,15 0,155 -0,27 0,551 0,36

195 0,420 1,82 0,194 2,18 E 0,624 1,74

199 0,345 -0,30 0,151 -0,52 0,517 -0,28

201 0,399 1,22 0,179 1,24 0,626 1,77

207 0,356 0,01 0,158 -0,08 0,529 -0,05

208 0,346 -0,27 0,158 -0,08 0,535 0,06

211 0,360 0,12 0,160 0,04 0,490 -0,79

216 0,336 -0,54 0,153 -0,38 0,541 0,18

230 0,399 1,22 0,163 0,23 0,602 1,32

248 0,402 1,30 0,170 0,67 0,557 0,47

256 0,373 0,49 0,166 0,42 0,585 1,00

258 0,362 0,18 0,156 -0,21 0,485 -0,88

267 0,369 0,39 0,163 0,23 0,576 0,82

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

42 43 42

Mittelw ert 0,356 0,159 0,532

Vgl.-Stdabw . 0,032 0,013 0,053

Rel.Vergleich-Stdabw . 8,90 % 8,12 % 10,00 %

Referenzw ert 0,353 0,148 0,547

Soll-Stdabw . 0,036 0,016 0,053

Rel.Soll-Stdabw . 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,285 0,127 0,425

ob. Toleranzgr. 0,427 0,191 0,638

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

42 43 42

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs
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Aldehyde 2021 Probe 1

Acetaldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score Propionaldehyd Z-Score

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5
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Aldehyde 2021 Probe 2

Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

Acetaldehyd Z-Score Butyraldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³

13 0,921 0,29 0,264 -0,03 0,109 -0,09

21 0,842 -0,59 0,281 0,61 0,114 0,37

25 0,936 0,47 0,108 -0,16

29 0,871 -0,27 0,106 -0,36

30 0,989 1,05 0,344 2,99 E 0,136 2,37 E

37 0,890 -0,05 0,270 0,19 0,100 -0,91

42 0,999 1,16 0,314 1,85 0,117 0,64

45 0,888 -0,08 0,235 -1,14 0,107 -0,31

46 0,760 -1,51 0,250 -0,56 0,090 -1,82

48 0,111 0,09

50 0,683 -2,37 E 0,234 -1,17 0,102 -0,73

51 0,900 0,06 0,290 0,95 0,100 -0,91

52 1,042 1,65 0,316 1,93 0,135 2,28 E

53 0,917 0,25 0,258 -0,26 0,113 0,27

56 0,890 -0,05 0,250 -0,56 0,110 0,00

58 0,905 0,11 0,254 -0,41 0,108 -0,18

62 0,831 -0,71 0,230 -1,32 0,097 -1,18

67 0,808 -0,97 0,095 -1,36

68 0,790 -1,17 0,210 -2,07 E 0,090 -1,82

69 0,803 -1,02 0,121 1,05

83 0,692 -2,27 E 0,254 -0,41 0,113 0,27

94 0,903 0,09 0,264 -0,03 0,105 -0,45

98 0,895 0,01 0,250 -0,55 0,107 -0,26

108 0,775 -1,34 0,262 -0,11 0,111 0,09

141 0,931 0,40 0,210 -2,07 E 0,111 0,09

165 0,898 0,04 0,253 -0,45 0,109 -0,09

167 0,922 0,30 0,295 1,14 0,109 -0,05

182 0,890 -0,05 0,242 -0,86 0,106 -0,36

184 0,846 -0,55 0,280 0,57 0,109 -0,09
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Aldehyde 2021 Probe 2

Acetaldehyd Z-Score Butyraldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score

186 0,835 -0,67 0,203 -2,34 E 0,105 -0,45

190 0,915 0,23 0,266 0,04 0,113 0,27

192 0,925 0,34 0,293 1,06 0,109 -0,09

195 1,094 2,23 E 0,134 2,18 E

199 0,872 -0,25 0,267 0,08 0,103 -0,63

201 1,058 1,82 0,373 4,08 FE 0,130 1,82

207 0,887 -0,09 0,271 0,23 0,108 -0,18

208 0,893 -0,02 0,280 0,57 0,110 0,00

211 0,900 0,06 0,250 -0,56 0,110 0,00

216 0,845 -0,55 0,274 0,36 0,104 -0,53

230 1,050 1,73 0,321 2,12 E 0,115 0,46

248 1,030 1,51 0,290 0,95 0,119 0,82

256 0,932 0,42 0,264 -0,03 0,112 0,18

258 0,902 0,08 0,246 -0,71 0,106 -0,36

267 0,919 0,28 0,371 4,01 FE 0,111 0,11

– – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

43 38 44

Mittelw ert 0,895 0,265 0,110

Vgl.-Stdabw . 0,087 0,031 0,010

Rel.Vergleich-Stdabw . 9,77 % 11,66 % 9,08 %

Referenzw ert 0,890 0,262 0,101

Soll-Stdabw . 0,089 0,026 0,011

Rel.Soll-Stdabw . 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,716 0,212 0,088

ob. Toleranzgr. 1,074 0,318 0,132

Anzahl F-Ausreißer 2

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

43 36 44
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Aldehyde 2021 Probe 2

Acetaldehyd Z-Score Butyraldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5
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Aldehyde 2021 Probe 3

Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

Acetaldehyd Z-Score Butyraldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score Propionaldehyd Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

13 0,262 0,25 0,536 -0,10 0,078 1,20 0,271 -0,30

21 0,228 -1,08 0,548 0,12 0,068 -0,24 0,265 -0,52

25 0,285 1,15 0,068 -0,21 0,321 1,49

29 0,259 0,14 0,069 -0,17 0,295 0,56

30 0,263 0,29 0,668 2,33 E 0,083 1,92 0,345 2,35 E

37 0,250 -0,22 0,540 -0,03 0,060 -1,39 0,280 0,02

42 0,284 1,12 0,640 1,82 0,072 0,34 0,312 1,17

45 0,295 1,56 0,558 0,30 0,083 1,94 0,342 2,22 E

46 0,200 -2,17 E 0,470 -1,32 0,050 -2,82 E 0,220 -2,13 E

48 0,070 0,05

50 0,196 -2,33 E 0,499 -0,79 0,068 -0,24 0,258 -0,77

51 0,240 -0,61 0,600 1,08 0,060 -1,39 0,290 0,38

52 0,283 1,08 0,661 2,20 E 0,077 1,05 0,273 -0,23

53 0,266 0,41 0,530 -0,21 0,070 0,05 0,266 -0,48

56 0,250 -0,22 0,520 -0,40 0,070 0,05 0,260 -0,70

58 0,267 0,45 0,533 -0,16 0,072 0,34 0,275 -0,16

62 0,237 -0,72 0,465 -1,41 0,060 -1,39 0,237 -1,52

67 0,236 -0,76 0,060 -1,39 0,252 -0,98

68 0,240 -0,61 0,440 -1,88 0,060 -1,39 0,220 -2,13 E

69 0,242 -0,54 0,080 1,53 0,296 0,59

83 0,203 -2,05 E 0,511 -0,57 0,064 -0,81 0,261 -0,66

94 0,254 -0,06 0,546 0,08 0,067 -0,38 0,278 -0,05

98 0,256 0,04 0,504 -0,69 0,066 -0,48 0,255 -0,89

108 0,222 -1,31 0,529 -0,23 0,070 0,08 0,264 -0,55

141 0,275 0,76 0,415 -2,34 E 0,075 0,72 0,295 0,56

165 0,261 0,22 0,521 -0,38 0,069 -0,09 0,260 -0,70

167 0,264 0,33 0,599 1,07 0,071 0,21 0,290 0,40

182 0,249 -0,25 0,496 -0,84 0,065 -0,67 0,263 -0,59

184 0,249 -0,25 0,589 0,87 0,073 0,48 0,289 0,34
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Aldehyde 2021 Probe 3

Acetaldehyd Z-Score Butyraldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score Propionaldehyd Z-Score

186 0,244 -0,45 0,433 -2,01 E 0,068 -0,24 0,226 -1,91

190 0,253 -0,10 0,546 0,08 0,069 -0,05 0,277 -0,09

192 0,261 0,22 0,592 0,93 0,070 0,05 0,291 0,41

195 0,305 1,94 0,083 1,84 0,325 1,63

199 0,250 -0,22 0,554 0,23 0,066 -0,52 0,273 -0,23

201 0,291 1,39 0,751 3,87 FE 0,080 1,48 0,332 1,88

207 0,252 -0,14 0,553 0,21 0,068 -0,24 0,274 -0,19

208 0,247 -0,33 0,558 0,30 0,066 -0,52 0,279 -0,02

211 0,270 0,57 0,520 -0,40 0,070 0,05 0,270 -0,34

216 0,239 -0,66 0,570 0,52 0,071 0,16 0,281 0,07

230 0,290 1,35 0,644 1,89 0,072 0,34 0,318 1,38

248 0,291 1,39 0,595 0,99 0,076 0,91 0,290 0,38

256 0,264 0,33 0,517 -0,45 0,072 0,34 0,302 0,81

258 0,248 -0,29 0,498 -0,81 0,065 -0,67 0,243 -1,30

267 0,266 0,39 0,748 3,80 FE 0,071 0,16 0,302 0,81

– – – – – – – – – – – – –

Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00 |Z|<=2,00

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 

vorgelegt haben

43 38 44 43

Mittelw ert 0,256 0,542 0,070 0,279

Vgl.-Stdabw . 0,024 0,060 0,007 0,030

Rel.Vergleich-Stdabw . 9,52 % 11,08 % 9,70 % 10,59 %

Referenzw ert 0,256 0,548 0,065 0,290

Soll-Stdabw . 0,026 0,054 0,007 0,028

Rel.Soll-Stdabw . 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %

unt. Toleranzgr. 0,204 0,433 0,056 0,224

ob. Toleranzgr. 0,307 0,650 0,084 0,335

Anzahl F-Ausreißer 2

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 

(ohne Labore, die keine Messw erte, 

sondern nur einen Status angegeben 

haben)

43 36 44 43
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Aldehyde 2021 Probe 3

Acetaldehyd Z-Score Butyraldehyd Z-Score Formaldehyd Z-Score Propionaldehyd Z-Score

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

Acetaldehyd

1

ISO 5725-2

10,00%

42

0,356 mg/m³

0,032 mg/m³

8,90%

0,353 mg/m³

0,285 - 0,427 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

5
0

8
3

4
6

1
0
8

6
8

6
9

6
2

6
7

2
1

2
1
6

1
8
4

1
8
6

3
7

1
9
9

2
0
8

5
1

5
6

1
8
2

1
9
0

2
0
7

9
4

2
1
1

9
8

1
9
2

2
9

2
5
8

1
6
5

1
3

5
3

2
6
7

5
8

1
6
7

1
4
1

2
5
6

2
5

4
2

5
2

2
0
1

2
3
0

2
4
8

4
5

1
9
5

m
g
/m

³

0,480

0,460

0,440

0,420

0,400

0,380

0,360

0,340

0,320

0,300

0,280

0,260

0,240

0,220

Mittelw ert

Referenzw ert

Toleranzgrenze

ToleranzgrenzeE

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

1

ISO 5725-2

10,00%

43

0,159 mg/m³

0,013 mg/m³

8,12%

0,148 mg/m³

0,127 - 0,191 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

4
6

6
8

6
7

3
7

6
2

8
3

5
1

5
6

1
9
9

2
1
6

1
8
6

1
9
2

1
6
7

2
5
8

9
4

9
8

1
6
5

2
0
7

2
0
8

1
8
4

2
5

1
0
8

1
4
1

2
1
1

2
9

1
8
2

4
8

5
3

1
9
0

2
6
7

2
3
0

5
0

1
3

5
8

4
2

2
5
6

2
1

2
4
8

2
0
1

5
2

6
9

4
5

1
9
5

m
g
/m

³

0,220

0,210

0,200

0,190

0,180

0,170

0,160

0,150

0,140

0,130

0,120

0,110

0,100

Mittelw ert

Referenzw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH

 Seite  12



Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

1

ISO 5725-2

10,00%

42

0,532 mg/m³

0,053 mg/m³

10,00%

0,547 mg/m³

0,425 - 0,638 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

6
8

1
8
6

4
6

6
2

6
7

2
5
8

2
1
1

9
8

5
0

8
3

1
6
5

5
6

3
7

1
8
2

1
0
8

1
3

1
9
9

5
2

5
8

5
3

2
0
7

2
1

9
4

2
0
8

1
9
0

1
8
4

2
1
6

1
9
2

1
6
7

2
4
8

5
1

1
4
1

2
9

6
9

2
6
7

2
5

4
2

2
5
6

2
3
0

1
9
5

2
0
1

4
5

m
g
/m

³

0,700

0,650

0,600

0,550

0,500

0,450

0,400

0,350

Referenzw ert

Mittelw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
E

E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Z-Scores

1

Z-Score

-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

Acetaldehyd Formaldehyd

L
a
b
o
r

13
21
25
29
37
42
45
46
48
50
51
52
53
56
58
62
67
68
69
83
94
98

108
141
165
167
182
184
186
190
192
195
199
201
207
208
211
216
230
248
256
258
267

2,18

2,93

-2,07

-2,29
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

Acetaldehyd

2

ISO 5725-2

10,00%

43

0,895 mg/m³

0,087 mg/m³

9,77%

0,890 mg/m³

0,716 - 1,074 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

5
0

8
3

4
6

1
0
8

6
8

6
9

6
7

6
2

1
8
6

2
1

2
1
6

1
8
4

2
9

1
9
9

2
0
7

4
5

1
8
2

3
7

5
6

2
0
8

9
8

1
6
5

2
1
1

5
1

2
5
8

9
4

5
8

1
9
0

5
3

2
6
7

1
3

1
6
7

1
9
2

1
4
1

2
5
6

2
5

3
0

4
2

2
4
8

5
2

2
3
0

2
0
1

1
9
5

m
g
/m

³

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750

0,700

0,650

0,600

0,550

Mittelw ert

Referenzw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
E E

E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

Butyraldehyd

2

ISO 5725-2

10,00%

36

0,265 mg/m³

0,031 mg/m³

11,66%

0,262 mg/m³

0,212 - 0,318 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

1
8
6

1
4
1

6
8

6
2

5
0

4
5

1
8
2

2
5
8

2
1
1

4
6

5
6

9
8

1
6
5

5
8

8
3

5
3

1
0
8

1
3

2
5
6

9
4

1
9
0

1
9
9

3
7

2
0
7

2
1
6

1
8
4

2
0
8

2
1

2
4
8

5
1

1
9
2

1
6
7

4
2

5
2

2
3
0

3
0

2
6
7

2
0
1

m
g
/m

³

0,360

0,340

0,320

0,300

0,280

0,260

0,240

0,220

0,200

0,180

0,160

Mittelw ert

Referenzw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
E

E E

E

E

0
,3
7
1

0
,3
7
3

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

2

ISO 5725-2

10,00%

44

0,110 mg/m³

0,010 mg/m³

9,08%

0,101 mg/m³

0,088 - 0,132 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

4
6

6
8

6
7

6
2

3
7

5
1

5
0

1
9
9

2
1
6

1
8
6

9
4

1
8
2

2
5
8

2
9

4
5

9
8

2
0
7

5
8

2
5

1
3

1
6
5

1
8
4

1
9
2

1
6
7

2
0
8

2
1
1

5
6

1
0
8

1
4
1

4
8

2
6
7

2
5
6

1
9
0

5
3

8
3

2
1

2
3
0

4
2

2
4
8

6
9

2
0
1

1
9
5

5
2

3
0

m
g
/m

³

0,150

0,145

0,140

0,135

0,130

0,125

0,120

0,115

0,110

0,105

0,100

0,095

0,090

0,085

0,080

0,075

0,070

Mittelw ert

Referenzw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E E E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Z-Scores

2

Z-Score

-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

Acetaldehyd Butyraldehyd Formaldehyd

L
a
b
o
r

13
21
25
29
30
37
42
45
46
48
50
51
52
53
56
58
62
67
68
69
83
94
98

108
141
165
167
182
184
186
190
192
195
199
201
207
208
211
216
230
248
256
258
267

2,23

2,12

2,99

2,18

2,28

2,37

4,08

4,01

-2,37

-2,27

-2,34

-2,07

-2,07
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

Acetaldehyd

3

ISO 5725-2

10,00%

43

0,256 mg/m³

0,024 mg/m³

9,52%

0,256 mg/m³

0,204 - 0,307 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

5
0

4
6

8
3

1
0
8

2
1

6
7

6
2

2
1
6

5
1

6
8

6
9

1
8
6

2
0
8

2
5
8

1
8
2

1
8
4

1
9
9

3
7

5
6

2
0
7

1
9
0

9
4

9
8

2
9

1
6
5

1
9
2

1
3

3
0

1
6
7

2
5
6

2
6
7

5
3

5
8

2
1
1

1
4
1

5
2

4
2

2
5

2
3
0

2
0
1

2
4
8

4
5

1
9
5

m
g
/m

³

0,350

0,340

0,330

0,320

0,310

0,300

0,290

0,280

0,270

0,260

0,250

0,240

0,230

0,220

0,210

0,200

0,190

0,180

0,170

0,160

Referenzw ert

Mittelw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
E

E E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

Butyraldehyd

3

ISO 5725-2

10,00%

36

0,542 mg/m³

0,060 mg/m³

11,08%

0,548 mg/m³

0,433 - 0,650 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

1
4
1

1
8
6

6
8

6
2

4
6

1
8
2

2
5
8

5
0

9
8

8
3

2
5
6

2
1
1

5
6

1
6
5

1
0
8

5
3

5
8

1
3

3
7

1
9
0

9
4

2
1

2
0
7

1
9
9

4
5

2
0
8

2
1
6

1
8
4

1
9
2

2
4
8

1
6
7

5
1

4
2

2
3
0

5
2

3
0

2
6
7

2
0
1

m
g
/m

³

0,750

0,700

0,650

0,600

0,550

0,500

0,450

0,400

0,350

Referenzw ert

Mittelw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze
E

E

E E

FE FE Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

3

ISO 5725-2

10,00%

44

0,070 mg/m³

0,007 mg/m³

9,70%

0,065 mg/m³

0,056 - 0,084 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

4
6

3
7

5
1

6
2

6
7

6
8

8
3

1
8
2

2
5
8

1
9
9

2
0
8

9
8

9
4

1
8
6

2
0
7

2
1

5
0

2
5

2
9

1
6
5

1
9
0

1
9
2

2
1
1

4
8

5
3

5
6

1
0
8

2
1
6

2
6
7

1
6
7

2
3
0

2
5
6

4
2

5
8

1
8
4

1
4
1

2
4
8

5
2

1
3

2
0
1

6
9

1
9
5

3
0

4
5

m
g
/m

³

0,095

0,090

0,085

0,080

0,075

0,070

0,065

0,060

0,055

0,050

0,045

Mittelw ert

Referenzw ert

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Einzeldarstellung Mittelwerte

Merkmal: Mittelwert:

Probe:

Methode:

Rel. Soll-Stdabw.:

Anzahl Labore in Berechnung:

Vgl.-Stdabw.:

Referenzwert:

Rel. Vergleich-Stdabw.:

Toleranzbereich:

3

ISO 5725-2

10,00%

43

0,279 mg/m³

0,030 mg/m³

10,59%

0,290 mg/m³

0,224 - 0,335 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,00)

Labor

4
6

6
8

1
8
6

6
2

2
5
8

6
7

9
8

5
0

1
6
5

5
6

8
3

1
8
2

1
0
8

2
1

5
3

2
1
1

1
3

1
9
9

5
2

2
0
7

5
8

1
9
0

9
4

2
0
8

3
7

2
1
6

1
8
4

2
4
8

5
1

1
6
7

1
9
2

1
4
1

2
9

6
9

2
5
6

2
6
7

4
2

2
3
0

2
5

1
9
5

2
0
1

4
5

3
0

m
g
/m

³

0,380

0,360

0,340

0,320

0,300

0,280

0,260

0,240

0,220

0,200

0,180

Referenzw ert

Mittelw ert

Toleranzgrenze

ToleranzgrenzeE E

E E

Supelco LPDNPH S10

Waters Sep-Pak DNPH
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Aldehyde 2021

Z-Scores

3

Z-Score

-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

Acetaldehyd Butyraldehyd Formaldehyd

L
a
b
o
r

13
21
25
29
30
37
42
45
46
48
50
51
52
53
56
58
62
67
68
69
83
94
98

108
141
165
167
182
184
186
190
192
195
199
201
207
208
211
216
230
248
256
258
267

2,20

2,33

2,22

2,35

3,87

3,80

-2,33

-2,17

-2,05

-2,34

-2,01

-2,82 -2,13

-2,13
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Teilnehmer Analysenmethode Beginn der Aufarbeitung

13

30

69

190

http://www.quodata.de/


Teilnehmer Analysenmethode Beginn der Aufarbeitung

195 MTA/MA-062 25/11/21

199 23.11.2021

201 IFA 6045 02.12.2021

207 In Anlehnung an ISO-16000-3 23.11.2021

208 ISO 16000-3 01.12.2021

211

Teilnehmer Lagerzeit nach der Desorption

13

30

eeks

69



Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Lagerzeit nach der Desorption

83 0

94 nein

98

190

199

-

Teilnehmer Datum der Analyse Desorptionslösung Desorptionsvolumen

13

3

30

10

10



Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Datum der Analyse Desorptionslösung Desorptionsvolumen

48 29.11.2021 100% acetonitrile 5 ml

50 29.11.2021 Acetonitril 5

51 02-03/12/2021 Acetonitrile 5 mL

52

69

10

ater

10

190

199

10



Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer HPLC-Anlage

13 Agilent 1290 system w

25

30

69

190

199



Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer HPLC-Anlage

248

Teilnehmer Gekühlter Autosampler Trennsäule

13

30

No

69 No



Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Gekühlter Autosampler Trennsäule

190

192

195 C18

199 nein C18

201 nein

-

No

No

Teilnehmer Laufmittel

13

30

ater
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Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Laufmittel

69

83

190

199

ater

Teilnehmer Flussrate HPLC Messwellenlänge Säulentemperatur

13 1.3

360

30

1

1,3 360 30

360
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Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Flussrate HPLC Messwellenlänge Säulentemperatur

48 1ml/min 360 nm 25 degrees Celsius

50 1,4 360 nm

51 1.9 mL/min 365 nm

52 1ml/min 365nm

53 0,35 355

56 0.4 ml/min 360 nm

58 1 ml/min 360 30

62 1 mL/min 360 nm

67 0.6 ml/min I used 360 nm w avelenght

68 1 mL/min 360 nm

69 1,5 ml/min

83 1 360nm

94 1 ml/min 360 nm

98 1,2 365 nm

108 0,550 350nm

141 1 ml/min 360 nm 30 gr C

165 1,3 ml/min 360 nm

167 0,25 mL/min 360 nm 30 oC

184 0,9 mL/min 360 nm

186 1.5mL/min 360 nm

190 1,5 ml/min 365 nm

192 360nm 40 degC.

195 1.8 mL/min 365 30

199 0,8 ml/min. 370 nm

201 1,3 ml/min 360/390 nm

207 1,5 360

208 0,42 ml/min 360 nm

211 0,6 mL/ min 360 nm

216 1 365

230 0,5 ml/min 362 nm

248 0,65ml/min

256 2.3 ml/min, ab 9.1 Minuten 2 ml/min 360 nm

258 0.8 367

267 1.5 mL/min 365 nm
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Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Kalibirerstandard Wiederfindungsraten

13 TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone DNPH mix from Sigma-Aldrich No

21 no

25 DNPH-Einzelstandards, Fa. Supelco nein

29 Supelco Carb 1004 Mix 2 nein

30 Mix standard (carbonyl DNPH Mix-1 Sigma Aldrich) No

37 fertiger Mix von Supelco w urde nicht bestimmt und nicht berücksichtigt

42 Mix (Supelco) nein

45 Ready to mix Restek TO11 mix No

46 Der Standard w urde aus Einzelstandards hergestellt ja

48 We use ready-to-use-mix  from Sigma Aldrich no

50 Supelco Carbonyl-DNPH Mix 2,1x1ml, Product ID: CRM47671 nein

51 Custom Carbonyl-DNPH Standard - Restek Yes

52 Aldehyde-DNPH-MIX 11, LGC-Standards, Lot: 29975-001 nein

53 TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix, (CRM), Supelco®

56 Custom Mix Ald_DNPH 100 µg/ml – Supelco no

58 ready to use no

62 Purchased at Restek No

67 I used a mix ready-to-use purchase from the manufacteur ""o2si smart solution"" No, my result didn't include recovery rates

68 Fertiger Mix, Sigma-Aldrich Formaldehyd: ja, Rest: nein.

69 Ready to use mix, Isostandards Material S.L. No

83 oui

94 Aldehyde/Ketone-DNPH TO11/IP-6A Mix, Sigma-Aldrich CRM4M7285 nein

98 Mix,  CRM47649, Sigma-Aldrich Nein

108 Carbonyl-DNPH Mix 1 Sigma Aldrich, DNPH-Mix 9 Neochema Teilw eise

141 produced from individual standards no

165 supelco- CRM47285 - TO11/IP 6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix nein

167 Produced from individual standards Yes

184 DNPH Mix Sigma Aldrich nein

186 From a ready-to-use mix Supelco No

190 fertiger MIx, NEOCHEMA nein

192 Ready-to-use mix manufactured by FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation. No

195 Individual standards from Supelco CRM Yes

199 Sigma-Aldrich Carbonyl-DNPH-Mix nein

201 gekaufter Mix: Carb Method 1004 DNPH Mix 2Merck, Produktnummer CRM47651 nein

207 Einzelstandards Supelco -
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Ringversuch Aldehyde 2021

Teilnehmer Kalibirerstandard Wiederfindungsraten

208 Sigma-Aldrich / CRM47651

211 TO11/IP-6A Aldehyd/Keton-DNPH-Mischung von Sigma Aldrich nein

216 No

230 Herstellung aus Einzelstandfards, Fa. Supelco nein

248 Mischstandard SEUPELCO Nein

256 fertiger Mix: TO11/IP-6A Aldehyde/-Ketone-DNPH Mix (Sigma-Aldrich) Nein

258 Ready to use mix, Supelco CRM 47285 No

267 Ready-to-use mix from Supelco No
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